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INFORME EMITIDO POR EL COMITE TECNICO ESPECIALIZADO
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGUALACION ARMONIZADA PARA EL
SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE LA
FUNDACION ANDALTEC

}EXPEDIENTE L001-2021
LOTE 1_ CAMARA ENVEJECIMIENTO SOLAR

MIEMBROS DEL COMITE TECNICO:

» Belén Soriano Cuadrado
» Rafael Aranda Mufioz
» Irene Delgado Blanca

Bl presente informe se emite tras el andlisis de la documentaciéon aportada en el sobre 2
“Documentacion relativa a los critetios de adjudicacion valorados mediante un juicio de valot”, por las
empresas patticipantes al procedimiento negociado sin publicidad del contrato para el Suministro del

Equipamiento para el Laboratorio de la Fundacién Andaltec, con niimero de Expediente 1.001-2021.

Firma de los miembros del comité técnico Fecha de emision: 30 de abril de 2021
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1. Especificaciones minimas exigidas

En este punto, se analiza que al menos los equipos que los licitadores han presentado, cumple con
las especificaciones minimas exigidas.

1.1. Documentacion

En este punto se recogen los resultados de la parte de documentacién, donde se observa que ambos
proveedores cumplen.

Documentacion

Licitadol | Licitdor

¢ Esta dentro del plazo establecido

¢Toda la documentacidn estd completa?

1.2. Especificaciones Técnicas

En este punto, se recoge que los proveedores cumplen con las especificaciones técnicas minimas
exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Camara envejecimiento solar

Descripcion: Camara CUMPLE SI/NO Licitador 1 Licitador 2
Lampara/s de arco de Xenon ’ =
refrigerada/s por aire de entre
aproximadamente 1500 y 2500 W
Reproducir danos causados por la
luz solar de espectro completo y
lluvia

Bandeja o supetficie
portamuestras de
aproximadamente 3000cm?2.
Medicion de la radiacién minimo
en el rango UV (300-400 nm)

Firma de los miembros del comité técnico Fecha de emisidn: 30 de abril de 2021
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Ajuste directo y control de BST o
BTP

BST: 45-100°C

BPT: 45-95°C

Rango de irradiacion entre
0,26-0,62 W/m2 (340 nm) y
30-65 W/m?2 (300-400 nm)
Medicién y control de BST o BPT
max. 100 °C (durante fase de luz)
Suministro de agua y depésito de
agua integrado (capacidad ' i) i | |
aproximada 70 litros) i . .

Descripcion: ‘ - ' |
LE 0] Licit 1
Software y soporte digital CUMPLE SI/N m

Panel de control. Ajuste de |
temperatura, Ajuste de rangos
de tolerancia, visualizacion de
mensajes de diagnhdstico,
descarga de datos.

Software versatil con normas
utilizadas pregrabadas
Exportacion de datos

Archivos exportados en PDF,
WORD, HTML

Manual de instrucciones en
espaiiol o0 inglés

Archivos para licencias y
calibraciones

2. Equipamiento extra obligatorio y otros requisitos minimos

Para este punto, tanto el equipamiento como los requisitos minimos son de obligado cumplimiento

Equipamiento extra y requisitos minimos
Descripcién Posee SI/NO Licitador 1 Licitador 2

Especificaciones expuestas en la norma
1S04892-2 vigente

Formacion del equipo y software

Transpotte e instalacion

Garantia minima de 1 afio

Servicio técnico con Sede en Espaiia

Firma de los miembros del comité técnico Fecha de emisién: 30 de abril de 2021
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3. Criterios de adjudicacion ponderables mediante un juicio de valor y

baremos de valoracién

3.1. Certificados CE, Ficha Técnica.

Tienen un peso de 2,5 puntos como maximo.

NOMBRE EQUIPO
Descripcion Puntuacion Licitador 1 Licitador 2
Certificados CE 0.5 0.5 0.5
Ficha técnica 0.5 0.5 0.5
Certificado de calibracién ENAC o equivalente 1.5 1.5 1.5
TOTAL 2.5 2.5
3.2. Especificaciones Técnicas
Tienen un peso de 55 puntos como maximo.
NOMBRE EQUIPO
Descripcion PUNTUACION Licitador 1 Licitador 2
Bandeja portamuestras con mayor
capacidad de alojamiento y
.., . 20
exposicion de muestras, deslizante
y extraible.
Cumplimiento de normas tales
como ISO, DIN, ASTM, 20
PV VV,...
Facilidad de uso del software y 75
soporte digital )
Mejor accesibilidad para
incorporacion colocacién o 7.5
retirada de muestras
TOTAL 55 55

Firma de los miembros del comité técnico
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3.3.  Mejoras (No obligado cumplimiento)

Las mejoras tienen un peso de 2,5 puntos como maximo.

Mejoras

Descripcion Puntuacién Licitador 1 Licitador 2
Inclusion de un sistema de recirculacion y
repurificacion del agua, como unidad 0,9 0 0,9
independiente conectada a la camara
Accesorios adicionales tales como unidad portatil
de medicién y calibracion universal, capacidad de 0.3 0 0.3
pulverizacion doble, filtro especial de vidrio de ' !
ventana
Dotacidn de mayor ntiimero de consumibles, tales
como filtro solar UV, [dmpara de xenon, sensor 0.3 0 0,3
BST, sensor irradiancia 340nm
Reduccion del plazo de entrega 0,2 0 0
Ampliacién garantia. Ampliacion por 12 meses 6
mas (duracion total de la garantia 24 meses 0 0,8 0 0,8
mas)
Ampliacién garantia. Ampliacién de 9 a 11 meses 06 i i
(duracion total de la garantia, de 21 a 23 meses) !
Ampliaciéon garantia. Ampliacion de 5 a 8 meses 0.4 i i
(duracién total de la garantia , de 17 a 20 meses) i
Ampliaciéon garantia. Ampliacion de 1 a 4 meses 0.2 i i
(duracién total de la garantia , de 13 a 16 meses) !

TOTAL 0 2.3

3.4. Puntuacidn total

A continuacion, se recoge el total de los tres apartados anteriores:

Descripcién | Licitador 1 Licitador 2

Firma de los miembros del comité técnico Fecha de emision: 30 de abril de 2021
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Certificado CE, ficha técnica, calibracion ENAC 2.5 25
Caracteristicas técnicas 55 55
Mejoras 0 2.3
SUMA 57.5 59.8
Firma de los miembros del comité técnico Fecha de emision: 30 de abril de 2021
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